显微图像平台设备授权管理办法
一、设备授权形式分为：普通用户和资深用户。
普通用户授权办法：已在公共实验室登记入室并通过本平台安全培训，参加设备集中培训（每月发布），经考试合格后授权，若连续3个月无使用记录需重新参加。
资深用户授权办法：
1. 近3个月内使用次数达到6次，使用时间至少12小时，达到条件可申请资深用户。
2. [bookmark: _GoBack]通过设备操作考核及理论考核后，签订本平台资深用户实验安全承诺书。提交后由设备管理员拉进设备资深用户管理群，可进行安全交接。
3. 若三个月内没有使用记录，需要重新完成1,2要求，才能授权非工作时间使用。其他管理办法参照签订的资深用户实验安全承诺书。
4. 有更改科室及导师的用户请联系设备管理员重新签定资深用户实验安全承诺书。
二、平台设备及分布：
	设备名称
	位置

	结构光照明/TIRF激光共聚焦显微镜
	

126


	随机光学重构超高分辨率显微镜
	

	正置双光子激光共聚焦显微镜
	

	STED 超高分辨显微镜系统
	

	数字光片激光显微成像系统 Light sheet 7
	

	原子力显微镜AFM
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	Stellaris 8 Dive 正置双光子共聚焦显微镜
	127

	小型扫描电子显微镜
	107

	JEM-2100Plus透射电子显微镜
	108

	体表面场发射扫描电子显微镜
	109

	Imaris10.1 显微图像处理软件
	116

	NIS-Elements Analysis\Zen-Blue
	



为保证设备正常运行，原子力显微镜、透射电镜、光片显微镜、体表面场发射扫描电子显微镜暂时只有独立操作授权，无资深用户授权，望理解。
